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Introduktion 

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger

Indhold i pakken 

Tak for dit køb af Naipo Fod- og ben massage 2-i-1 med lufttryk & rullende massage. Læs ven-
ligst denne brugermanual grundigt og opbevar den et sikkert sted til fremtidig reference. Hvis 
du har brug for hjælp, kontakt venligst vores supportteam med produktets modelnummer og 
din Amazon-ordrenummer.

• Produktet skal anvendes under opsyn, hvis det bruges af personer med funktionsnedsættel-
ser, sanse- eller mentale begrænsninger, eller som mangler relevant erfaring og viden (her-
under børn).
• Hold produktet væk fra børn.
• Overfladen kan blive varm på grund af den interne varmefunktion. Personer med nedsat føl-
somhed over for varme skal være opmærksomme på dette.
• Brug ikke produktet, hvis strømkablet er beskadiget. Kontakt kundeservice for assistance.
• Stop straks brugen, hvis ubehag opstår.
• Anbefalet brugstemperatur er mellem 5 °C (41 °F) - 40 °C (104 °F). Brug det ikke i fugtige 
omgivelser.
• Undgå at bruge produktet udendørs eller i direkte sollys.

• Fod- og benmassager 
• Adapter (brug kun den medfølgende adapter)
• Brugermanual 
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Produktspecifikationer

Fejlfinding

Problem Årsag Løsning

Produktet virker ikke Produktet er ikke tilsluttet 
strømforsyningen

Sørg for, at produktet er 
korrekt tilsluttet 

Produktet stopper med at 
virke 

Brugt i over 15 minutter Lad produktet køle af og 
genstart 

Svag forbindelse Dårlig strømtilslutning Kontroller stømtilslutnin-
gen

Indgangsspænding DC 24 V

Strømforbrug  55 W

Auto-sluk timer  15 minutter 

Garanti og kundesupport
Hvis du har spørgsmål om produktet, eftersalgsservice eller andre relevante problemer, 
kontakt os via denne e-mail, info@aurorawellness.dk.
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Kontrolpanel I

Kontrolpanel II

• Strømknap - Tryk for at tænde/slukke massageren. Når den 
tændes, aktiveres automatisk rullende massage på fødder-
ne, luftkompression på lægge og fødder samt vibration på 
fødderne.

• Luftkompression - Tryk for at justere luftkompressionen 
mellem 3 intensitetsniveauer.

• Vibrationsfunktion - Tryk for at justere vibrationsniveauet 
på fødderne mellem 3 intensitetsniveauer eller slukke 
funktionen.

• Varmefunktion - Tryk for at aktivere eller deaktivere varme-
funktionen.

• Lægmassage-tilstand - Tryk for at aktivere eller deaktivere 
benmassage (tilstand 1/tilstand 2).

• Fodmassage-tilstand - Tryk for at aktivere eller deaktivere 
fodmassage (tilstand 1/tilstand 2).

• Strømknap - Tryk for at tænde/slukke fodmassage-sektionen. Når den tændes, aktiveres 
automatisk rullende massage, luftkompression og vibration på fødderne.

• Luftkompression - Tryk for at justere luftkompressionen mellem 3 intensitetsniveauer.

• Vibrationsfunktion - Tryk for at justere vibrationsniveauet på fødderne mellem 3 intensitetsni-
veauer eller slukke funktionen.

• Varmefunktion - Tryk for at aktivere eller deaktivere varmefunktionen.

• Fodmassage-tilstand - Tryk for at aktivere eller deaktivere fodmassage (tilstand 1/tilstand 2).

• Hold knappen nede for at stoppe den rullende massage, mens luftkompressionen på 
fødderne fortsætter. Tryk igen for at genaktivere rullefunktionen.

• Hold en anden knap nede for at stoppe luftkompressionen, mens den rullende fodmassage 
fortsætter. Tryk igen for at aktivere luftkompressionen igen.
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Brugsvejledning
1. Placer produktet på en ren, plan overflade. Sørg for, at fodbetrækkene er intakte.

2. Tilslut produktet til strømforsyningen ved hjælp af adapteren. Produktet vil gå i standby-til-
stand, og strømindikatoren vil blinke.

3. Når massageren er **foldet**, fungerer den kun til fodmassage. Når den er **foldet ud**, 
masserer den både fødder og lægge. Vælg den ønskede tilstand.

4. **Kontrolpanel I** fungerer kun, når produktet er foldet ud, mens **Kontrolpanel II** fungerer, 
når produktet er foldet.

5. Sluk altid produktet, før du folder det ud eller sammen.

6. Under brug vil produktet gå i standby-tilstand, hvis strømknappen trykkes eller hvis 
auto-sluk-funktionen aktiveres.
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Produktbeskrivelse 

1. Strømtilslutning
2. Sektion for luftmassage på lægge
3. Kontrolpanel I
4. Aftageligt fodbetræk
5. Kontrolpanel II


